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Текст для корректуры:

<cf italic="on">{0>Precautions:<}0{>Меры предосторожности:<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
{0><cf italic="on">Orient the arrow located on the body of the SiphonX® gravitational anti-siphon device correctly in the direction of the flow.<}0{><cf italic="on">Направьте стрелку, расположенную на корпусе гравитационного антисифонного устройства SiphonX®,  правильно, в направлении потока .<0} {0>Assembly in the opposite direction will not allow the SiphonX® to fulfil its role correctly.</cf><}0{>Установка устройства SiphonX® в противоположном направлении не позволит ему правильно функционировать.</cf><0}
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>The SiphonX® gravitational anti-siphon device must be positioned parallel to the axis of the patient’s body.<}0{>Гравитационное антисифонное устройство SiphonX® необходимо устанавливать параллельно оси тела пациента..<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>If the SiphonX® is not completely vertical when the patient is standing (or sitting), the pressure added by the device to that of the valve will not result in the expected pressure.<}0{>Если устройство SiphonX® расположено не абсолютно вертикально, то когда пациент стоит (или сидит) давление, добавляемое устройством к давлению клапана, не обеспечит ожидемого результирующего давления.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Do not place the device in a manner that requires pulling the device subcuteanously. pulling the device by the distal catheter may lead to disconnection of the catheter from the device.<}0{>Не устанавливайте устройство так, что будет необходимо  перемещать его под кожей. Смещение устройства вдоль оси, вызванное дистальным катетером, может привести к отсоединению от него катетера.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Purge the SiphonX® of air:<}0{>Удалите из устройство SiphonX® воздух:<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
{0><cf italic="on">To prevent any risk of introducing an air bubble, it is recommended that the “Valve{PS}+ SiphonX®” assembly be left to fill directly with the patient’s CSF.<}0{><cf italic="on">Для предотвращения риска попадания пузырьков воздуха, рекомендуется сразу же заполнить узел "клапан{PS}+ устройство SiphonX®” спинномозговой жидкостью пациента.<0} {0>For this, make sure it is kept horizontal.<}0{>Для этого убедитесь, что устройство расположено горизонтально.<0} {0>In the majority of cases the “valve + anti-siphon device” assembly fills immediately.</cf><}0{>В большинстве случаем узел "клапан + антисифонное устройство" заполняется немедленно.</cf><0}
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>However, in patients with low intracranial pressure or if the valve is set to a high pressure, the “Valve + SiphonX®” assembly may not fill spontaneously.<}0{>Однако у пациентов с низким внутричерепным давлением или в случае, когда клапан установлен на высокое давление, узел "клапан + устройство SiphonX®”  может не заполниться самотеком.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>In this case:<}0{>В этом случае:<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>check that the Siphon-X® is properly horizontal,<}0{>проверьте насколько строго горизонтально установлено устройств Siphon-X®,<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>then:<}0{>затем:<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>place a piece of catheter on the outlet connector and slowly aspirate the CSF using a syringe fitted with a Luer connector,<}0{>установите на выходной коннектор фрагмент катетера и медленно аспирируйте СМЖ при помощи шприца с Луер коннектором,<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>or even:<}0{>или даже:<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>press the dome of the reservoir if possible.<}0{>нажмите на верхнюю часть резервуара, если это возможно.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
{0><cf italic="on">Check that the “Valve + SiphonX®” assembly is correctly filled with CSF and there are no air bubbles inside the valve.<}0{><cf italic="on">Проверьте заполнение узла "клапан+ устройство SiphonX®” СМЖ и отсутствие воздушных пузырьков внутри клапана.<0} {0>If this is not the case, continue to purge.<}0{>Если это не так, продолжите удаление воздуха.<0} {0>The presence of air bubbles could cause a significant change to the operating pressure of the device.</cf><}0{>Наличие воздушных пузырьков может привести к существенному изменению рабочего давления устройства.</cf><0}
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Check the flow of CSF.<}0{>Проверьте поток СМЖ.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Connect and ligate the outlet connector on the anti-siphon device to the distal catheter of the shunt.<}0{>Подсоедините и прикрепите выходной коннектор антисифонного устройства к дистальному катетеру шунта.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>If it is necessary to check the shunt system after implantation, refer to the instructions for use for the valve used.<}0{>Если необходимо, после имплантации проверьте шунтирующую систему, см. инструкцию по использованию применяемого клапана.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Precautions for the Daily Life of the Patient<}0{>Меры предосторожности в повседневной жизни пациента<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>The doctor is responsible for informing the patient or his/her family that the person fitted with a shunt must avoid any activity that may subject this shunt to direct shocks (violent sports, etc.) as these are likely to damage it.<}0{>Врач несет ответственность за информирование пациент или членов его семьи о том, что человек с установленным шунтом должен избегать любой деятельности, при которой этот шунт может подвергнуться прямым ударам (активные виды спорта, и т. п.), поскольку такие удары могут повредить его.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Patients treated with a shunt system must be closely monitored post-operatively in order to detect any signs of complications early.<}0{>Для раннего выявления любых признаков осложнений, пациенты, лечимые при помощи шунтирующей системы, после операции должны внимательно наблюдаться.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Complications / Side effects<}0{>Осложнения / побочные эффекты<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Complications which may result from the implantation of a CSF shunt system include the inherent risks in the use of drugs, any surgical intervention and the insertion of a foreign body.<}0{>Осложнения, которые могут быть следствием имплантации системы шунтирования СМЖ, включают обычные риски использования лекарственных препаратовов, любого хирургического вмешательства или введения инородного тела.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>PRECAUTION:<}0{>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
{0><cf italic="on">The main complications of shunts are obstruction, infection and over-drainage.<}0{><cf italic="on">Основными осложнениями шунтов являются обструкция, инфекция и избыточный дренаж.<0} {0>These complications require rapid intervention by the physician.</cf><}0{>Эти осложнения требут быстрого вмешательства врача.</cf><0}
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
{0><cf italic="on">Refer to the instructions for use for the shunt implant used, for a description of possible complications associated with the shunt.<}0{><cf italic="on">Описание возможных осложнений, связанных с шунтированием, смотрите в инструкции по использованию применяемых шунтирующих имплантатов.<0} </cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Failure of a shunt system may also be linked to disconnection of its various components.<}0{>Отказ шунтирующей системы может быть связан также с разъединением различных ее компонентов.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Cases of allergy to silicone have been described.<}0{>Описаны случаи аллергии к силикону.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
{0><cf italic="on">The presence of a aggregation of cells or a protein deposit on the seat of the anti-siphon device could keep it open.<}0{><cf italic="on">Агрегация клеток или наличие отложения белка на отверстии антисифонноого устройства могут поддерживать его открытым.<0} {0>This could then induce a loss of the regulatory function of the anti-siphon device in the vertical position, potentially increasing the risk of overdrainage.</cf><}0{>Это может вызвать нарушение регуляторной функции антисифонного устройства в вертикальном положении, потенциально повышающиму риск избыточного дренажа.</cf><0}
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Blood clots, cerebral cells or tumoral cells contained in the CSF could lodge in the SiphonX® gravitational anti-siphon device, which would have the potential to cause changes in the operating characteristics of the SiphonX®, or even to cause its obstruction.<}0{>В антисифонном устройстве могут задерживаться содержащиеся в СМЖ сгустки крови, мозговые клетки или клетки опухоли, что потенциально может привести к изменению рабочих характеристк устройства SiphonX® или даже вызывать его обструкцю.<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
<cf italic="on">{0>Guarantee<}0{>Гарантия<0}</cf>
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
{0><cf italic="on">Sophysa guarantees that this medical device is free from defects in material or manufacturing.<}0{><cf italic="on">Компания Sophysa гарантирует, что данное медицинское устройство не имеет дефектов в материалах и производственных дефектов.<0} {0>Apart from this guarantee, Sophysa does not grant any other guarantee, express or implicit, including marketing or adaptation for a specific use.<}0{>Громе этой гарантии компания Sophysa не предоставляет никакой другой гарантии, как ясно выраженной, так подразумеваемой, включая продажу или адаптацию для определенного использования.<0} {0>Sophysa cannot be held responsible for any incident, complication, damage or prejudice resulting directly or indirectly from the use of this device.<}0{>Компания Sophysa не может нести ответственность за любой несчастный случай, осложнение, повреждение или ущерб, непосредственно или опосредовано вызванные использованием этого устройства.<0} {0>Sophysa does not authorize anyone to take responsibility on its behalf for its products.</cf><}0{>Компания Sophysa не уполномачивает кого-либо от ее имени брать ответственность за ее изделия.</cf><0}
</paragraph>
</cell>
</row>
<row>
<cell>
<paragraph style="TranslatedText" font="Arial" complexscriptsfont="Arial" complexscriptssize="10" asiantextfont="Arial" fontcolor="000080">
{0><cf italic="on">The performances of SiphonX® gravitational anti-siphon devices are only guaranteed with the range of silicone catheters and accessories designed, tested and manufactured by Sophysa.<}0{><cf italic="on">Характеристики гравитационного антисифонного устройства SiphonX® гарантируются только при использовании с силиконовыми катетерами и принадлежностями, разработанными, испытаными и произведенными компанией Sophysa.<0} {0>However, it is possible to use other brands of catheters or valves provided that the internal diameter of the catheters is identical to that of the catheters recommended by Sophysa.</cf><}0{>Однако можно использовать и другие марки катетеров или клапанов, при условии, что внутренний диаметр катетеров равен внутреннему диаметру катетеров рекомендованных компанией Sophysa.</cf><0}
</paragraph>
